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AZ MTA-MMSZ Kft. KALIBRÁLÁSI SZOLGÁLTATÁSAINAK 

 ÁLTALÁNOS JELLEMZŐI ÉS FELTÉTELEI 
 

1. Az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriuma az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány szerint kalibrál, a 
NAT által NAT-2-0202/2007 számon akkreditált kalibrálólaboratórium. 
Az akkreditálás 2011. szeptember 27-ig érvényes. 
Ezen  túlmenően az  MTA-MMSZ Kft. az MSZ EN ISO 9001:2001, illetve az MSZ EN ISO 14001:2005 
szabvány szerinti a kalibrálási tevékenységre is kiterjedő minőségirányítási és környezetirányítási rendszert is 
működtet.  

2. Kalibrálást megegyezéses ár ellenében végez a Laboratórium, a Minőségirányítási Kézikönyvben dokumentált 
követelmények szerint.  

3. A kalibrálás a Nemzetközi Metrológiai Értelmező Szótár (VIM) 6.11 pontja szerint "azoknak a műveleteknek 
összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható az összefüggés egy mérőeszköz vagy egy 
mérőrendszer értékmutatása, illetve egy mértéknek vagy anyagmintának tulajdonított érték és a mérendő 
mennyiség etalonnal reprodukált megfelelő értéke között". 
A hitelesíttetésre kötelezett mérőeszközök kötelező hitelesítése kalibrálással nem helyettesíthető. 

4. Kalibrálási helyszín: a kalibráló laboratóriumi helyiség vagy a Megrendelő telephelye  (az üzemeltetés helye), 
előzetes megállapodástól, a kalibrálás végrehajtásához biztosítandó környezeti és üzemeltetési feltételektől 
függően. 

5.  Az elvégzett kalibrálásról a Laboratórium kalibrálási bizonyítványt bocsát ki.  
Akkreditált státuszára csakis akkor hivatkozhat a Laboratórium, ha a kalibrálást a NAT által elfogadott 
eljárásoknak, az akkreditálási okirat mellékletét képező szolgáltatási jegyzék szerinti mérési tartományoknak és 
az ott megadott legjobb mérési képességnek megfelelően végezte.  
A kalibrálási bizonyítvány minden esetben tartalmazza a kalibráló laboratórium nevét, címét, a bizonyítvány 
egyedi sorszámát, kibocsátásának dátumát, az oldalszámot, az ügyfél (megrendelő, felhasználó) és a kalibrált 
mérőeszköz azonosítási adatait, a kalibráló eszközöknek és azoknak elismert nemzeti etalonokra történő 
visszavezetésének azonosítóit, a mérési eredmények visszavezetettségére vonatkozó nyilatkozatot, az alkalmazott 
kalibrálási eljárás azonosító jelét, a kalibrálás körülményeit, a mérési eredményeket és a kiterjesztett mérési 
bizonytalanságot, továbbá a kalibrálást végző és a kibocsátást jóváhagyó személy nevét, valamint aláírását. 
A bizonyítványban megadott  értékek a mérőeszköznek a kalibrálás idejére és körülményeire jellemző adatai. 

6. A Laboratórium legjobb mérési képessége megtalálható a világhálón a www.mmsz.hu/calibration.php oldalon. 
7. Minősítést, azaz nyilatkozatot metrológiai követelményeknek való megfelelésre akkor tartalmaz a kalibrálási 

bizonyítvány, ha Megrendelő kéri azt, és írásban megadja a megfelelés követelményeit. 
8. Kalibrálási időközökre vonatkozó közlés, vagy ajánlás szerepelhet a bizonyítványban - a forrás vagy az előírás 

megjelölésével - akkor, ha abban a megrendelővel írásban megállapodott a Laboratórium. 
9. A kalibrálási bizonyítvány nyelve: magyar. 

Megrendelő külön igénye alapján a bizonyítvány szövege tartalmazhatja a magyar szöveg idegen nyelvű 
fordítását. 

10. A Laboratórium csakis egyedi azonosító adatokkal ellátott mérőeszközt kalibrál.  
11. Valamely mérőeszköz kalibrálás céljából történő átvétele és a kalibrálás megtagadható, ha az üzemképtelen, 

erősen szennyezett, használata balesetveszélyes, értékmutatása nem olvasható le egyértelműen, bármely okból 
nem szolgáltat reprodukálható mérési eredményeket, nem áll rendelkezésre a műszerkönyve, továbbá, ha nem 
adottak a műszer üzemeltetési feltételei. 

12. A kalibrált állapot jelölése a Laboratórium saját nevét és a kalibrálási bizonyítvány számát tartalmazó címkével 
történik, a kalibrálást végző kézjegyével is ellátva. 

13. A kalibrálási szolgáltatásunk fenti jellemzői és feltételei a kalibrálásra vonatkozó megrendelések mindegyikére 
érvényesek. A tényleges kalibrálási feladathoz kapcsolódó egyéb feltételekben a Megrendelő és a Laboratórium 
külön állapodnak meg.  

 
Az MTA-MMSZ Kft. Kalibráló Laboratóriumának címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61.  1502 Bp., Pf.: 58. 
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